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Opracowano na podstawie wyników VI etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, finansowanego w latach 
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Oznaczanie chlorowodorku doksorubicyny (frakcja wdychalna) w powietrzu na stanowiskach pracy   

  

NAZWA SUBSTANCJI Chlorowodorek doksorubicyny 

Synonimy 
Amino-2,3,6-trideoxy-α-Llyxo-hexopyranosyl)oxy-8-
glycoloyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,8,11-trihydroxy-1-
methoxy-5,12-naphthacenedione; CCRIS 739; Doxil 

Nr CAS 25136-40-9 

POBIERANIE PRÓBEK POWIETRZA  

Próbnik 

Filtry z włókna szklanego o średnicy 25 mm i średnicy porów 

1,6 m umieszczony w próbniku do pobierania frakcji 

wdychalnej aerozolu 

Natężenie przepływu strumienia powietrza 2 l/min 

Objętość próbki powietrza 720 l 

Trwałość próbki do 18 dni – w lodówce (4°C) 

PRZYGOTOWANIE PRÓBKI DO ANALIZY  

Ekstrakcja 

Mieszanina acetonitrylu i wody  w stosunku 1:1  

z dodatkiem kwasu  mrówkowego, aby jego stężenie   

w mieszaninie wynosiło 0,1% 

OZNACZANIE SUBSTANCJI  

Technika analityczna chromatografia cieczowa LC 

Kolumna chromatograficzna (parametry) 

Kolumna do HPLC 

wypełniona złożem typu C-18 

o średnicy ziaren 5 µm,  

długości  150 mm i średnicy 

wewnętrznej 2,1 mm, np. 

Waters XTerra  150x2,1 mm 

Kolumna do UPLC 

wypełniona złożem typu C-18 

o średnicy ziaren 1,8 µm,  

długości  100 mm i średnicy 

wewnętrznej 2,1 mm, np. 

Waters ACQUITY UPLC HSS T3 

Faza ruchoma  (gradient) 0,1% kwas mrówkowy : 0,1 kwas mrówkowy w acetonitrylu 

Detektor 
Detektor fluorescencyjny  

ex/em, 470/590 nm 

Tandemowy spektrometr 

mas  

MRM: 544,2 m/z→390,0 m/z 

Oznaczalność metody 0,0108 µg/ml (dla objętości próbki powietrza – 720 l) 

INFORMACJE DODATKOWE  

Piśmiennictwo PiMOŚP 2024, 4(122), 135-152 

 


