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Oznaczanie 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (mieszanina CIT/MIT)  

w powietrzu na stanowiskach pracy  
  

NAZWA SUBSTANCJI 
5-Chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-on i 2-metylo-2H-

izotiazol-3-on (mieszanina CIT/MIT) 

Synonimy 

NTA, tris(karboksymetylo)-amina, tri(karboksymetylo)-

amina, NTA acid, triglicyna, triglycine, triglycolamic acid, 

N,N-bis(karboksymetylo)glicyna, kwas aminotrioctowy. 

Nr CAS 55965-84-9 

POBIERANIE PRÓBEK POWIETRZA  

Próbnik Dwie połączone szeregowo płuczki z wodą (10 ml)   

Natężenie przepływu strumienia powietrza 265 ml/min 

Objętość próbki powietrza 100 l 

Trwałość próbki 35 dni (chłodziarka ok 4°C) 

PRZYGOTOWANIE PRÓBKI DO ANALIZY  

 Bezpośrednia analiza roztworu z płuczki 

OZNACZANIE SUBSTANCJI  

Technika analityczna chromatografia cieczowa HPLC 

Kolumna chromatograficzna (parametry) Kolumna typu C-18   150 x 2,1 mm, 2,7 µm 

Faza ruchoma 
MetOH : H2O     3 : 7;    

przepływ 0,3 ml/min 

Detektor Detektor spektrofotometryczny (UV-VIS)     =274 nm 

Oznaczalność metody 0,02 mg/m3 (dla objętości próbki powietrza – 100 l) 

INFORMACJE DODATKOWE  

Piśmiennictwo PiMOŚP 2023, 4(118), 79–93   

 


